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2． 1 仪器与试剂 LEAD-1 型 4 通道蠕动泵、硅橡胶泵管( 保定兰格恒流泵有限公司) ; TUV 8W 低压汞灯( 飞利浦公
司) ; 六通进样阀、八位选择阀( 美国 Vici 公司) ; LS-1-LL 卤钨灯光源、USB 2000 微型光纤光谱仪( 美国 Ocean Optics 公
司) ; 2 cm 流通池。光反应器由全氟乙丙烯管( FEP，0． 8 mm ID) 缠绕在低压汞灯上制作而成，其被塞入聚氯乙烯( PVC)
管。各流路通道亦由 FEP 管连接。仪器控制及数据采集、处理软件由 LABVIEW( 美国 NI 公司) 程序语言编写。
标准溶液: 将 105 ℃下干燥至恒重的 KNO3 用纯水配制成 10 mmol /L 的标准储备液，用时稀释。显色试剂: 5 g 磺胺溶
于 450 mL 10% (V/V ) HCl 中，加入 0． 25 g 盐酸萘乙二胺，定容至 500 mL; 光还原试剂: 0． 8 g 二乙烯三胺五乙酸( DTPA) 与
7． 2 g 十二水合磷酸氢二钠溶于 150 mL 纯水中，用 1 mol /L NaOH 调至 pH 8． 5，定容至 200 mL。所用试剂均为分析纯。
图 1 r-FIA 流路图
Fig． 1 Schematic diagram of r-FIA system
SV，八位选择阀 ( 8-Position selection valve ) ; S 1 ～ 3，样 品 ( Sample ) ;
St 1 ～ 5，标准溶液( Standard solution) ; P，蠕动泵( Peristaltic pump) ; V，
六通进样阀( 6-Port valve) ; R1，显色试剂( Color-forming reagent) ; R2，光
还原试剂 ( Photo-reaction reagent) ; UV lamp，8 W 紫外灯; D，检 测 器
( Detector) 。
2． 2 实验方法 按图 1 所示连接流路。进行样品测定时，由
八位选择阀( SV) 选择样品或标准溶液作为载流，光还原试剂
由六通进样阀( V) 注入载流中，经过光反应器中的盘管 C1，硝
酸盐还原为亚硝酸盐，然后再与显色试剂混合，在混合盘管 C2
中发生显色反应，流经检测器后排出系统。选择偶氮化合物的






3． 1 光还原试剂注入体积的影响 各条件优化实验中均以 20 μmol /L 硝酸盐标准溶液作为考察对象，每个样品重复测
定 3 次。研究了光还原试剂注入体积为 45 ～ 190 μL 时，试剂量不足，光还原反应不完全; 光还原试剂注入体积为 190 ～
315 μL 时，信号强度无显著变化，但所得峰型展宽，样品分析时间增长。因此注入体积选择为 190 μL。
3． 2 样品及试剂流速的影响 样品和试剂流速增加，反应时间减少，信号值降低，分析速度加快; 流速降低，反应时间增
第 39 卷
2011 年 6 月
分析化学 ( FENXI HUAXUE) 来稿摘登
Chinese Journal of Analytical Chemistry
第 6 期
943 ～ 944
加，信号值升高，分析速度减慢。综合考虑灵敏度和分析速度，样品流速选择为 0． 4 mL/min; 显色试剂流速为 0． 2 mL /min。
3． 3 光反应盘管与显色反应盘管长度的影响 考察了光反应盘管( C1) 长度在 1． 5 ～ 3． 5 m 之间对信号值的影响，随 C1
长度的增长，光还原反应越充分，信号值升高; 但 C1 过长时，信号峰展宽也随之增大，所以 C1 长度选择为 3 m。显色反
应盘管( C2) 长度在 73 ～ 230 cm 之间对信号强度无明显的影响，故 C2 长度选择为 73 cm。
3． 4 光还原试剂 pH 值和 Na2HPO4 浓度的影响 光还原试剂 pH 值影响信号强度。紫外光还原反应易在碱性条件下发
生，在酸性条件下光还原效率极低。在 pH 7． 0 ～9． 1 之间考察 pH 值对信号强度的影响。当 pH =8． 5 时，本方法最为灵敏。
考察了 Na2HPO4 浓度( 0 ～150 mmol /L) 对信号强度的影响。当 Na2HPO4 浓度高于 100 mmol /L 时，信号强度趋于稳定。
3． 5 DTPA 浓度的影响 当光还原试剂中 DTPA 浓度过低时，光反应过程中生成的亚硝酸盐与氧原子再结合，不利于
亚硝酸盐的形成; 当 DTPA 浓度过高，可能造成硝酸盐的光还原效率下降。考察了 DTPA 浓度( 0 ～ 25 mmol /L) 对信号强
度的影响。DTPA 浓度在 10 ～ 20 mmol /L 时，亚硝酸盐的生成量较稳定。浓度较高的 DTPA 在酸性显色试剂中可能析
出，堵塞管路。本实验中缓冲溶液 DTPA 浓度选择 10 mmol /L。
3． 6 工作曲线、精密度与检出限 在最佳实验条件下，硝酸盐浓度在 0． 2 ～ 40 μmol /L 范围内与信号峰值呈良好线性关
系，工作曲线回归方程为 A = 0． 0086 + 0． 02479C( μmol /L，n = 8，R2 = 0． 9987) 。对空白溶液连续测定 20 次，以 3 倍信噪
比计算方法检出限为 0． 053 μmol /L。对 20 μmol /L 硝酸盐标准溶液连续测定 48 次，相对标准偏差( RSD) 为 2． 2%。样品
分析速率为 13 样 /h。经计算硝酸盐紫外光还原效率高于 80%。
3． 7 共存离子的影响 以 ± 5%偏差为限，取 20 μmol /L 硝酸盐标准溶液进行干扰实验。结果显示，100 倍的 Na + ; 80 倍









－ 和 Mn2 + ; 20 倍的 I － ; 10 倍的 Mg2 + ; 5 倍的
Fe2 + ，Fe3 + 和 Ca2 + 对测定无干扰。亚硝酸浓度为 20 μmol /L 时，对 20 μmol /L 硝酸盐测定无影响; 但亚硝酸盐浓度过高
时，基线信号吸光值较高，影响硝酸盐测定。综上可知，本方法较易受水中部分常见离子干扰，可使用阳离子交换树脂在
线去除金属离子的干扰。但对基底较为简单的水样( 如饮用水和清洁地表水) 则可直接测定。
应用本方法对市售饮用纯净水、去离子水、厦门大学凌云水库的水样进行了测定，加标回收率为 90． 9% ～ 100． 6%。
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Reversed Flow Injection Analysis of Nitrate in Drinking Water with
UV-induced Reduction to Nitrite and Spectrophotometric Detection
ZHANG Min，YUAN Dong-Xing* ，FENG Si-Chao，HUANG Yong-Ming
( State Key Laboratory of Marine Environmental Science，
Environmental Science Research Center，Xiamen University，Xiamen 361005)
Abstract An environmental friendly method was developed based on reversed flow injection ( r-FIA) with UV-induced reduction
of nitrate to nitrite and spectrophotometric detection． Sample or standard solutions were mixed with a phosphate buffer solution con-
taining diethylenetriaminepentaacetate ( DTPA) ，and then passed through a UV reduction reactor equipped with an 8 W low pres-
sure mercury lamp，where the nitrate was reduced to nitrite． The formed nitrite was detected with spectrophotometric method
through Griess reaction． Less than 20 μmol /L of nitrite showed no effect on the nitrate analysis． Reduction efficiency over 80%
was obtained． The detection limit of the proposed method was 0． 053 μmol /L and linear range was 0． 2 － 40 μmol /L． A sample of
20 μmol /L nitrate was continually measured for 48 times，and a RSD of 2． 22% was obtained． The recoveries of drinking waters
were between 90． 9% － 100． 6% ．
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